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Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 

D4-Bohrerprotokoll 
für sehr weichen Knochen 

Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 roter Ring

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø3,75

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

 Vorbohrer Gewinde-
Bohrer, rot

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

Ø 
3,75mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

9

Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 
D2/D3-Bohrerprotokoll 

für weichen/mittelharten Knochen

Ø 
3,75mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

Vorbohrer Gewinde-
Bohrer, rot

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

D4-Bohrer, 
1 Ring,
grün

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø3,75

Bohrer-
Durchmesser:

3,15mm
Bohrer-

Bezeichnung:
D4-Bohrer
1 Ring, rot

Bohrer-
Durchmesser:

3,5mm
Bohrer-

Bezeichnung:
D4-Bohrer
1 Ring, grün

3
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5
m

m

2
,3

m
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3
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Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 

D4-Bohrerprotokoll 
für sehr weichen Knochen 

Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 roter Ring

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø3,75

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

 Vorbohrer Gewinde-
Bohrer, rot

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

Ø 
3,75mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

9

Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 
D2/D3-Bohrerprotokoll 

für weichen/mittelharten Knochen

Ø 
3,75mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

Vorbohrer Gewinde-
Bohrer, rot

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

D4-Bohrer, 
1 Ring,
grün

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø3,75

Bohrer-
Durchmesser:

3,15mm
Bohrer-

Bezeichnung:
D4-Bohrer
1 Ring, rot

Bohrer-
Durchmesser:

3,5mm
Bohrer-

Bezeichnung:
D4-Bohrer
1 Ring, grün
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5
m

m

2
,3

m
m

3
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m
m
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Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 
D4-Bohrerprotokoll 

für sehr weichen Knochen
Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 grüner Ring

D4-Bohrer, 
1 Ring,
grün

Vorbohrer ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø4,1

Gewinde-
Bohrer, grün

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

Ø 
4,1mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

11

Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 
D2/D3-Bohrerprotokoll 

für weichen/mittelharten Knochen

Ø 
4,1mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø4,1

Vorbohrer Gewinde-
Bohrer, grün

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

Bohrer-
Durchmesser:

3,15mm
Bohrer-

Bezeichnung:
D4-Bohrer
1 Ring, rot

3
,1

5
m

m

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
rot

Bohrer-
Durchmesser:

3,75mm
Bohrer-

Bezeichnung:
D1-Bohrer

3 Ringe, rot

3
,7

5
m

m

2
,3

m
m
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Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 
D4-Bohrerprotokoll 

für sehr weichen Knochen
Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 grüner Ring

D4-Bohrer, 
1 Ring,
grün

Vorbohrer ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø4,1

Gewinde-
Bohrer, grün

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

Ø 
4,1mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

11

Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 
D2/D3-Bohrerprotokoll 

für weichen/mittelharten Knochen

Ø 
4,1mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø4,1

Vorbohrer Gewinde-
Bohrer, grün

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

Bohrer-
Durchmesser:

3,15mm
Bohrer-

Bezeichnung:
D4-Bohrer
1 Ring, rot

3
,1

5
m

m

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
rot

Bohrer-
Durchmesser:

3,75mm
Bohrer-

Bezeichnung:
D1-Bohrer

3 Ringe, rot

3
,7

5
m

m

2
,3

m
m
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Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 
D4-Bohrerprotokoll 

für sehr weichen Knochen 
Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 blauer Ring

D4-Bohrer, 
1 Ring,
blau

Vorbohrer ICX-ACTIVE -MASTER
Implantat Ø4,8

Gewinde-
Bohrer, blau

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

Ø 
4,8mm

ab 25 U/min.
ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl
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Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 
D2/D3-Bohrerprotokoll 

für weichen/mittelharten Knochen
Bitte hier nur Bohrer mit 2 Farbringen verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für weichen/mittelharten Knochen D2/D3,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 blaue Ringe

Ø 
4,8mm

ab 25 U/min.
ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

Vorbohrer ICX-ACTIVE -MASTER
Implantat Ø4,8

Gewinde-
Bohrer, blau

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrer, 
1 Ring,
blau

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
blau
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Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 
D4-Bohrerprotokoll 

für sehr weichen Knochen 
Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 blauer Ring

D4-Bohrer, 
1 Ring,
blau

Vorbohrer ICX-ACTIVE -MASTER
Implantat Ø4,8

Gewinde-
Bohrer, blau

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

Ø 
4,8mm

ab 25 U/min.
ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

13

Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm

ACHTUNG!  SOFORTIMPLANTATION  NEUES BOHRPOTOKOLL!

SOFORTIMPLANTATION 
D2/D3-Bohrerprotokoll 

für weichen/mittelharten Knochen
Bitte hier nur Bohrer mit 2 Farbringen verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für weichen/mittelharten Knochen D2/D3,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 blaue Ringe

Ø 
4,8mm

ab 25 U/min.
ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

Vorbohrer ICX-ACTIVE -MASTER
Implantat Ø4,8

Gewinde-
Bohrer, blau

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrer, 
1 Ring,
blau

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
blau
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BEISPIEL

Erläuterung des Farbschemas und

der Farbmarkierung der Bohrer für 

 mit ICX-ACTIVE-MASTER

Die Bohrer für ICX-ACTIVE-MASTER Implantat-Durchmesser Ø 4,1 

haben die Farbzugehörigkeit GRÜN.

Die einzelnen Bohrer haben grüne Farbmarkierungen , welche die Festigkeit 

des Knochentyps (sehr weich, weich, hart) festlegen.

  1 grüner Ring für  sehr weichen Knochen D4

          2 grüne Ringe für  weichen/mittelharten Knochen, D3/D2

          3 grüne Ringe für  harten Knochen, D1      

Farbmarkierung Beispiel:
GRÜN = Ø 4,1 Implantatdurchmesser

1 grüner Ring = Bohrer für sehr weichen Knochen D4

Ø 
4,1mm

Ø 
4,1mm

Bohrprotokoll 1.0

 

15

Bohrprotokoll 1.0
für

IMPLANTATION
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BEISPIEL

Erläuterung des Farbschemas und

der Farbmarkierung der Bohrer für 

 mit ICX-ACTIVE-MASTER

Die Bohrer für ICX-ACTIVE-MASTER Implantat-Durchmesser Ø 4,1 

haben die Farbzugehörigkeit GRÜN.

Die einzelnen Bohrer haben grüne Farbmarkierungen , welche die Festigkeit 

des Knochentyps (sehr weich, weich, hart) festlegen.

  1 grüner Ring für  sehr weichen Knochen D4

          2 grüne Ringe für  weichen/mittelharten Knochen, D3/D2

          3 grüne Ringe für  harten Knochen, D1      

Farbmarkierung Beispiel:
GRÜN = Ø 4,1 Implantatdurchmesser

1 grüner Ring = Bohrer für sehr weichen Knochen D4

Ø 
4,1mm

Ø 
4,1mm

Bohrprotokoll 1.0

 

15

Bohrprotokoll 1.0
für

IMPLANTATION
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Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm

Ø 3,75
Bohrer für  sehr 

weichen Knochen, 

D4

Bohrer für weichen/

mittelharten Knochen, 

D3/D2

Bohrer für 

harten Knochen, 

D1

Gewindebohrer,

optional 
zu verwenden

Stopbohrer,

zwingend/optional 
zu verwenden

12,5mm

15,0mm

10,0mm
  8,0mm

12mm

10mm

8mm

6mm
max.
Bohr-
tiefe

Bestimmung
des Weichgewebes

Die Bohrtiefe sollte 1 - 6mm 
betragen und sich der Stärke 
der Corticalis anpassen. 
Die weiteren Hilfslinien im 
2mm Abstand dienen zur 
intraoperativen Messung der 
Stärke des Weichgewebes.

Stopbohrer,

zwingend/optional 
zu verwenden

6mm
max.
Bohr-
tiefe

12mm

10mm

8mm

Bestimmung
des Weichgewebes

STANDARDIMPLANTATION

17

Ø 
3,75mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION

Bohrerprotokoll für sehr weichen Knochen 
Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 roter Ring

Cortical-
Bohrer

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø3,75

Gewinde-
Bohrer, rot

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

 Vorbohrer Stop-Bohrer, 
rot

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm
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Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm

Ø 3,75
Bohrer für  sehr 

weichen Knochen, 

D4

Bohrer für weichen/

mittelharten Knochen, 

D3/D2

Bohrer für 

harten Knochen, 

D1

Gewindebohrer,

optional 
zu verwenden

Stopbohrer,

zwingend/optional 
zu verwenden

12,5mm

15,0mm

10,0mm
  8,0mm

12mm

10mm

8mm

6mm
max.
Bohr-
tiefe

Bestimmung
des Weichgewebes

Die Bohrtiefe sollte 1 - 6mm 
betragen und sich der Stärke 
der Corticalis anpassen. 
Die weiteren Hilfslinien im 
2mm Abstand dienen zur 
intraoperativen Messung der 
Stärke des Weichgewebes.

Stopbohrer,

zwingend/optional 
zu verwenden

6mm
max.
Bohr-
tiefe

12mm

10mm

8mm

Bestimmung
des Weichgewebes

STANDARDIMPLANTATION

17

Ø 
3,75mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION

Bohrerprotokoll für sehr weichen Knochen 
Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 roter Ring

Cortical-
Bohrer

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø3,75

Gewinde-
Bohrer, rot

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

 Vorbohrer Stop-Bohrer, 
rot

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm
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Ø 
3,75mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION

Bohrerprotokoll für weichen/
mittelharten Knochen  

Bitte hier nur Bohrer mit 2 Farbringen verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für weichen/mittelharten Knochen, D3/D2  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 rote Ringe

Cortical-
Bohrer

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø3,75

Gewinde-
Bohrer, rot

Vorbohrer Stop-Bohrer, 
rot

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
rot

D2/D3-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm

19

Ø 
3,75mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION

Bohrerprotokoll für harten Knochen  
Bitte hier nur Bohrer mit 3 Farbringen verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für harten Knochen, D1 
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 3 rote Ringe

Cortical-
Bohrer

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø3,75

Gewinde-
Bohrer, rot

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
rot

Vorbohrer Stop-Bohrer, 
rot

Beide nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D1-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm
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Ø 
3,75mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION

Bohrerprotokoll für weichen/
mittelharten Knochen  

Bitte hier nur Bohrer mit 2 Farbringen verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für weichen/mittelharten Knochen, D3/D2  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 rote Ringe

Cortical-
Bohrer

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø3,75

Gewinde-
Bohrer, rot

Vorbohrer Stop-Bohrer, 
rot

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
rot

D2/D3-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm

19

Ø 
3,75mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION

Bohrerprotokoll für harten Knochen  
Bitte hier nur Bohrer mit 3 Farbringen verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für harten Knochen, D1 
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 3 rote Ringe

Cortical-
Bohrer

ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø3,75

Gewinde-
Bohrer, rot

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
rot

Vorbohrer Stop-Bohrer, 
rot

Beide nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D1-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 3,75mm
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Ø 4,1
Bohrer für  sehr 

weichen Knochen, 

D4

Bohrer für weichen/

mittelharten Knochen, 

D3/D2

Bohrer für 

harten Knochen, 

D1

12,5mm

15,0mm

10,0mm
  8,0mm

Stopbohrer,

zwingend/optional 
zu verwenden

Gewindebohrer,

optional 
zu verwenden

Die Bohrtiefe sollte 1 - 6mm 
betragen und sich der Stärke 
der Corticalis anpassen. 
Die weiteren Hilfslinien im 
2mm Abstand dienen zur 
intraoperativen Messung der 
Stärke des Weichgewebes.

Stopbohrer,

zwingend/optional 
zu verwenden

6mm
max.
Bohr-
tiefe

12mm

10mm

8mm

Bestimmung
des Weichgewebes

Bestimmung
des Weichgewebes

12mm

10mm

8mm

6mm
max.
Bohr-
tiefe

Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm

STANDARDIMPLANTATION

21

Ø 
4,1mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION

Bohrerprotokoll für sehr weichen Knochen 
Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 grüner Ring

Cortical-
Bohrer

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

D4-Bohrer, 
1 Ring,
grün

Vorbohrer ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø4,1

Gewinde-
Bohrer, grün

Stop-Bohrer, 
grün

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm
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Ø 4,1
Bohrer für  sehr 

weichen Knochen, 

D4

Bohrer für weichen/

mittelharten Knochen, 

D3/D2

Bohrer für 

harten Knochen, 

D1

12,5mm

15,0mm

10,0mm
  8,0mm

Stopbohrer,

zwingend/optional 
zu verwenden

Gewindebohrer,

optional 
zu verwenden

Die Bohrtiefe sollte 1 - 6mm 
betragen und sich der Stärke 
der Corticalis anpassen. 
Die weiteren Hilfslinien im 
2mm Abstand dienen zur 
intraoperativen Messung der 
Stärke des Weichgewebes.

Stopbohrer,

zwingend/optional 
zu verwenden

6mm
max.
Bohr-
tiefe

12mm

10mm

8mm

Bestimmung
des Weichgewebes

Bestimmung
des Weichgewebes

12mm

10mm

8mm

6mm
max.
Bohr-
tiefe

Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm

STANDARDIMPLANTATION

21

Ø 
4,1mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION

Bohrerprotokoll für sehr weichen Knochen 
Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 grüner Ring

Cortical-
Bohrer

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

D4-Bohrer, 
1 Ring,
grün

Vorbohrer ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø4,1

Gewinde-
Bohrer, grün

Stop-Bohrer, 
grün

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm
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STANDARDIMPLANTATION 

Bohrerprotokoll für weichen/
mittelharten Knochen  

Bitte hier nur Bohrer mit 2 Farbringen verwenden!

Ø 
4,1mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

Wichtiger Hinweis: Bohrer für weichen/mittelharten Knochen, D3/D2  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 grüne Ringe

Cortical-
Bohrer

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
rot

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
grün

Vorbohrer ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø4,1

Gewinde-
Bohrer, grün

Stop-Bohrer, 
grün

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D2/D3-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm
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STANDARDIMPLANTATION 

Bohrerprotokoll für harten Knochen  
Bitte hier nur Bohrer mit 3 Farbringen verwenden!

Ø 
4,1mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

Wichtiger Hinweis: Bohrer für harten Knochen, D1 
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 3 grüne Ringe

Cortical-
Bohrer

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
rot

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
grün

Vorbohrer ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø4,1

Gewinde-
Bohrer, grün

Stop-Bohrer, 
grün

Beide nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D1-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm
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STANDARDIMPLANTATION 

Bohrerprotokoll für weichen/
mittelharten Knochen  

Bitte hier nur Bohrer mit 2 Farbringen verwenden!

Ø 
4,1mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

Wichtiger Hinweis: Bohrer für weichen/mittelharten Knochen, D3/D2  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 grüne Ringe

Cortical-
Bohrer

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
rot

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
grün

Vorbohrer ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø4,1

Gewinde-
Bohrer, grün

Stop-Bohrer, 
grün

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D2/D3-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm

23

STANDARDIMPLANTATION 

Bohrerprotokoll für harten Knochen  
Bitte hier nur Bohrer mit 3 Farbringen verwenden!

Ø 
4,1mm ab 25 U/min.

ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

Wichtiger Hinweis: Bohrer für harten Knochen, D1 
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 3 grüne Ringe

Cortical-
Bohrer

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
rot

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
grün

Vorbohrer ICX-ACTIVE-MASTER
Implantat Ø4,1

Gewinde-
Bohrer, grün

Stop-Bohrer, 
grün

Beide nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D1-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,1mm
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Ø 4,8
Bohrer für  sehr 

weichen Knochen, 

D4

Bohrer für weichen/

mittelharten Knochen, 

D3/D2

Bohrer für 

harten Knochen, 

D1

12,5mm

15,0mm

10,0mm
  8,0mm

Stopbohrer,

Zwingend/optional 
zu verwenden

Gewindebohrer,

optional 
zu verwenden

Die Bohrtiefe sollte 1 - 6mm 
betragen und sich der Stärke 
der Corticalis anpassen. 
Die weiteren Hilfslinien im 
2mm Abstand dienen zur 
intraoperativen Messung der 
Stärke des Weichgewebes.

Stopbohrer,

zwingend/optional 
zu verwendenn

6mm
max.
Bohr-
tiefe

12mm

10mm

8mm

Bestimmung
des Weichgewebes

Bestimmung
des Weichgewebes

12mm

10mm

8mm

6mm
max.
Bohr-
tiefe

Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm

STANDARDIMPLANTATION

25

Ø 
4,8mm

ab 25 U/min.
ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION 

Bohrerprotokoll für sehr weichen Knochen 
Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 blauer Ring

Cortical-
Bohrer

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

D4-Bohrer, 
1 Ring,
blau

Vorbohrer ICX-ACTIVE -MASTER
Implantat Ø4,8

Gewinde-
Bohrer, blau

Stop-Bohrer, 
blau

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm
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Ø 4,8
Bohrer für  sehr 

weichen Knochen, 

D4

Bohrer für weichen/

mittelharten Knochen, 

D3/D2

Bohrer für 

harten Knochen, 

D1

12,5mm

15,0mm

10,0mm
  8,0mm

Stopbohrer,

Zwingend/optional 
zu verwenden

Gewindebohrer,

optional 
zu verwenden

Die Bohrtiefe sollte 1 - 6mm 
betragen und sich der Stärke 
der Corticalis anpassen. 
Die weiteren Hilfslinien im 
2mm Abstand dienen zur 
intraoperativen Messung der 
Stärke des Weichgewebes.

Stopbohrer,

zwingend/optional 
zu verwendenn

6mm
max.
Bohr-
tiefe

12mm

10mm

8mm

Bestimmung
des Weichgewebes

Bestimmung
des Weichgewebes

12mm

10mm

8mm

6mm
max.
Bohr-
tiefe

Chirurgische Vorgehensweise ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm

STANDARDIMPLANTATION

25

Ø 
4,8mm

ab 25 U/min.
ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION 

Bohrerprotokoll für sehr weichen Knochen 
Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4,  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 1 blauer Ring

Cortical-
Bohrer

D4-Bohrer, 
1 Ring,
rot

D4-Bohrer, 
1 Ring,
blau

Vorbohrer ICX-ACTIVE -MASTER
Implantat Ø4,8

Gewinde-
Bohrer, blau

Stop-Bohrer, 
blau

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D4-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm
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Ø 
4,8mm

ab 25 U/min.
ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION 

Bohrerprotokoll für weichen/
mittelharten Knochen  

Bitte hier nur Bohrer mit 2 Farbringen verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für weichen/mittelharten Knochen, D3/D2  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 blaue Ringe

Cortical-
Bohrer

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
rot

Vorbohrer ICX-ACTIVE -MASTER
Implantat Ø4,8

Gewinde-
Bohrer, blau

Stop-Bohrer, 
blau

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
blau

D2/D3-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm

27

Ø 
4,8mm

ab 25 U/min.
ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION 

Bohrerprotokoll für harten Knochen  
Bitte hier nur Bohrer mit 3 Farbringen verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für harten Knochen, D1 
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 3 blaue Ringe

Cortical-
Bohrer

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
rot

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
blau

Vorbohrer ICX-ACTIVE -MASTER
Implantat Ø4,8

Gewinde-
Bohrer, blau

Stop-Bohrer, 
blau

Beide nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D1-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm
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Ø 
4,8mm

ab 25 U/min.
ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION 

Bohrerprotokoll für weichen/
mittelharten Knochen  

Bitte hier nur Bohrer mit 2 Farbringen verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für weichen/mittelharten Knochen, D3/D2  
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 blaue Ringe

Cortical-
Bohrer

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
rot

Vorbohrer ICX-ACTIVE -MASTER
Implantat Ø4,8

Gewinde-
Bohrer, blau

Stop-Bohrer, 
blau

Nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D2/D3-
Bohrer, 
2 Ringe,
blau

D2/D3-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm

27

Ø 
4,8mm

ab 25 U/min.
ICX-Implantat 
empfohlene 

Umdrehungszahl

ab 400 U/min.
ICX-Bohrer 

empfohlene 
Umdrehungszahl

STANDARDIMPLANTATION 

Bohrerprotokoll für harten Knochen  
Bitte hier nur Bohrer mit 3 Farbringen verwenden!

Wichtiger Hinweis: Bohrer für harten Knochen, D1 
erkennen Sie an der Farbmarkierung = 3 blaue Ringe

Cortical-
Bohrer

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
rot

D1-Bohrer, 
3 Ringe,
blau

Vorbohrer ICX-ACTIVE -MASTER
Implantat Ø4,8

Gewinde-
Bohrer, blau

Stop-Bohrer, 
blau

Beide nur
OPTIONAL

zu verwenden!

D1-Bohrerprotokoll für ICX–ACTIVE-MASTER  Ø 4,8mm
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ICX–ACTIVE-MASTER CHIRURGIEBOX  Inhaltsübersicht 1.0
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